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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Диагностика и ремонт
(вид работ: строительство, реконструкция, капитальный/текущий ремонт, техническое перевооружение, модернизация, 

замена)
Рентгеновские аппараты: РПД-250 производства ООО "СИНТЕЗ НДТ"

(регистрационный / инвентарный / кадастровый / технологический номер объекта(ов) при наличии)

1. Общие данные
1.1. Цель и результаты выполнения 

работ
Восстановление работоспособности рентгеновских 
аппаратов.

1.2. Виды работ Диагностика, составление дефектной ведомости, ремонт.
1.3. Место выполнения работ Территория исполнителя.
1.4. Требования к площадке 

производства работ/иному месту 
выполнения работ

Не применяются.

1.5. Документация, передаваемая 
подрядчику

Паспорта на рентгеновские аппараты.

2. Объем работ и требования к выполнению работ
2.1. Перечень и объемы выполнения 

работ
Комплексная диагностика оборудования. Составление 
дефектной ведомости. Согласование дефектной ведомости 
с заказчиком. Ремонт согласно дефектной ведомости.

2.2. Требования по выполнению 
сопутствующих работ, оказанию 
сопутствующих услуг

Транспортировка оборудования до исполнителя и обратно, 
осуществляется силами исполнителя за счет средств 
заказчика.

2.3. Общие требования к выполнению 
работ

Не применяются.

2.4. Требования к исполнительной 
документации

Подрядчик предоставляет дефектную ведомость по 
результатам диагностики. По результатам ремонта, акт 
выполненных работ.

2.5. Требования к учету при 
выполнении работ локальных 
нормативных документов заказчика

Не применяются.

2.6. Требования к использованию при 
выполнении работ имеющейся у 
заказчика строительной техники

Не применяются.

2.7. Требования к использованию 
имеющихся у заказчика 
строительных материалов, 
изделий, конструкций и 
оборудования (в том числе средств 
измерений)

Не применяются.

2.8. Требования к поставке 
строительных материалов, 
изделий, конструкций и 
оборудования

Должно быть учтено в коммерческом предложении и 
дополнительно оплачиваться не будет.

2.9. Требования к безопасности 
выполнения работ 

Не применяются.

2.10. Иные требования к работам и 
условиям их выполнения 

Не применяются.

3. Требования к результату работ и его качеству
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3.1. Результат работ Работоспособное оборудование с мощностью 
ионизирующего излучения, соответствующей паспортным 
данным.

3.2. Требования о необходимости 
соответствия результата работ 
(объектов) законодательству 
Российской Федерации

Не применяются.

3.3. Требования о необходимости  
соответствия результата работ 
(объектов)  требованиям 
технологических и ведомственных 
нормативов

Не применяются.

3.4. Требования о необходимости 
соответствия результата работ 
(объектов) требованиям 
нормативных документов, 
применяемым на добровольной 
основе

Не применяются.

3.5. Иные требования к результату 
работ и его качеству

Не применяются.

4. Требования к подрядчику
4.1. Требования к правоспособности 

подрядчика
К подрядчику применяются следующие общепринятые 
обязательные требования:
• соответствие требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
• не проведение ликвидации подрядчика - юридического 
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;
• не приостановление деятельности подрядчика в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
• устойчивое финансовое состояние участника, в т. ч.  
отсутствие задолженностей по налоговым и иным платежам 
в бюджет.

4.2. Квалификационные требования Наличие лицензии Роспотребнадзора в области 
использования источников ионизирующего излучения 
(генерирующих).
Исполнитель должен быть официальным сервисным 
центром производителей рентгеновских аппаратов 
ООО "СИНТЕЗ НДТ".

5. Требования к привлечению 
субподрядчиков

Виды работ, а также объем привлечения субподрядчиков 
определяются подрядчиком самостоятельно. Привлечение 
субподрядчиков возможно только по согласованию с 
Заказчиком.

6. Требования к коммерческим условиям
6.1. Требование к заключению договора 6.1.1. Согласно типовой форме договора.

6.1.2. Подрядчик имеет право на предоставление 
встречных предложений по условиям договора. 
Такие предложения направляются на рассмотрение и 
согласование Заказчику. 

6.1.3. Настоящее Техническое задание будет являться 
неотъемлемой частью планируемого к заключению 
Договора.

6.2. Методы определения стоимости Стоимость работ включает в себя все без исключения 
издержки Подрядчика, связанные с выполнением работ, в 
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том числе производственные и эксплуатационные затраты, 
накладные расходы, стоимость материалов, оборудования, 
заработную плату, фискальные отчисления, налоги, сборы, 
командировочные, суточные и отпускные расходы, 
стоимость ГСМ, обслуживания и ремонта техники и 
оборудования, стоимость временных материалов

6.3. Порядок оплаты Расчеты за Работы по Договору осуществляются в течение 
30 (Тридцати) рабочих дней с момента подписания 
Заказчиком акта о приемке выполненных работ, получения 
счет-фактуры, на основании выставленного Подрядчиком 
счета, при условии передачи Заказчику Акта выполненных 
работ, подписанного Подрядчиком и Заказчиком.

6.4. Сроки выполнения работ / услуг Работы выполнить в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 
момента передачи оборудования.

6.5. Сдача и приемка работ / 
результата работ (услуг)

По результатам работ оборудование проверяется на 
территории заказчика. Приемка выполненных работ и их 
оплата осуществляется после полного выполнения работ 
оформляются актом, подписываемым уполномоченными 
представителями сторон.

6.6. Гарантийные срок и гарантийные 
обязательства

Подрядчик предоставляет гарантию на все выполненные 
работы не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента 
подписания сторонами Акта выполненных работ.

6.7. Ответственность сторон В соответствии с утвержденной формой типового договора.

6.8. Иные требования
 

Начальник лаборатории КиД Гусев В.И.


